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Na temelju dlanka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 12012016) SluZba nabave
Klinidkog bolnidkog centra Sestre milosrdnice donosi

IZVJESCE
o rezultatima analize trZista i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim

gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave

I. Podaci o oosaupku iavne nrbeve koii se oriorema

1. Javni narulitelj :
Klinidki bolnidki centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29' OIB 84924656517

2. Odgovorna osoba javnog narulitelja : ravnatelj prof.dr.sc' Mario Zovak dr.med.

3. Prcdmet nabave:
Nabava analitidke i pomocne analitidke opreme za realizzcijt projekta Modemizacija i pro5irenje

znanstven6.istra2ivadke djelatnosti Klinidkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj

KK.01.1.1.02.0014

4. Evidencilski broj nabave :4E12019

5. Ukupna procijenjena vrijednost nabave z 13 '446'931'67 kuna (bez PDV-a)"' p.*ii"riJ"" ntleanost nu-b"r- t"."t;"nu je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost

(PDV-ai i iznosi l3'4'16.93167 kuna

6. Izvor sredstava :

Procijenjena vrijednost iz tocke 5' ovog lzvjeka osigurana je Ugovorom o dodjeli bespovratnih

sredsrava za projekle r.".it ."-iir-"i."]u iz" Fondovl u financijskom razdoblju 2014.-.2020 za

projekt broj KK.o I . I . I .0.2.;; I i"r"r"J"iii-"i.i" i prosirenje znanstveno-istrazivadke djelatnosti

Klinidkog zavoda za kemuu Pri KBC Sestre milosrdnice' od 28' svibnja 2018'
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9.

Pozicija linancijskog plana : 4224

Zakonska osnova za provoilenje postupka javne nabave :
postupak se provodi sukladno odredbama Zakona ojavnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Odabrani postupak javne nabave :
otvoreni postupakjavne nabave s ciljem sklapanja ugovora ojavnoj nabavi

II. Podaci o orovedenom nrelhodnom savietovaniu radi analize triiSta i savietovania sa

zainteresiranim gospodarskim subiektima

1. Podaci o dokumentaciji objavljenoj u Elektronilkom oglasniku javne nabave
triiSta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

l. DON L NACRT - biokemija - oprema.rar (komprimirana mapa)
dokumentima:
- DON - l. NACRT - analitidka oprema.doc
- TroSkovnici (komprimirana mapa) sa sljede6im pojedinadnim dokumentima:

01. grupa - Viskozimetar.xls
02. grupa - Protodni citometar.xls
03. grupa - Automatizirana ELISA.xls
04. grupa - Mikroskop.xls
05. grupa - LC-MS.xls
06. grupa - AAS i spektrofotometar.xls
07. grupa - Pre- i analitiCka za genotipizaciju.xls
08. grupa - Digitalni PCR.xls
09. gmpa - Fotometar za niske konc. DNA i RNA.xls
10. grupa - Sekvenciranje genoma i fragmenata.xls
I l. grupa - Pomo6na i sitna oprema.xls

2. Podaci o dokumentrciji objavljenoj na web-stmnici naruCitelja radi rnelizr triilta i
savjetovenja sa zainteresiranim gospodarskim subjektime :

l. DON - l. NACRT - analitidka oprema
2. Tro3kovnici (komprimirana mapa) sa sljede6im pojedinadnim dokumentima:

01. grupa - Viskozimetar.xls
02. gmpa - Protodni citometar.xls
03. gmpa - Automatizirana ELISA.xls
04. gnrpa - Mikroskop.xls
05. grupa - LC-MS.xls
06. gnrpa - AAS i spektrofotometar.xls
07. grupa - Pre- i analitidka za genotipizaciju.xls
0E. gnrpa - Digitalni PCR.xls
09. gnrpa - Fotometar za niske konc. DNA i RNA.xls
10. grupa - Sekvenciranje genoma i fragnenata.xls
I l. grupa - Pomo6na i sitna oprema.xls

3. Projektno-tehnidka dokumentacija (komprimirana mapa) sa sljedecim pojedinadnim
dokumentima:

L ldejni projekt.pdf
2. l. Glavni arhitektonski pmjekt.pdf
2.2. Glavni projekt elektrotehnidkih instalacija.pdf
2.3. Glavni projekt instalacije vodovoda i odvoinje.pdf
2.4. Glavni projekt strojarskih instalacija_hlatlenji grijanja i ventilacije.pdf
3. Izvedbeni projekt.pdf
4.1 . projekt opreme.pdf
4.2. Elaborat tehniCko tehnololkog {elenja.pdf

redi emlize

sa sljede6im
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Trajanje savjetovanja vez,ano uz dokumentaciju navedenu pod toikama l. i 2. ove cjeline:
od 10. do 17. lipnja 2019.

Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozina zainteresiranih gospodarskih
subjekata:
Tijekom razdoblja savjetovanja navedenim u prethodnoj todki ovog lzvje56a naruditelj je
zaprimio sljedeie upite, primjedbe i/ili prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata

I. g!,U
"Dana 10.06.2019. objavili ste nacrt dokumentacije oznake 4812019-1, d. prethodno savjetovanje
u vezi nabave analitidke i pomo6ne analitidke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i
proSirenj e znanstveno-istraZivadke djelatnosti.
Kao zainteresirani gospodarski subjekt,Zelimo sudjelovati u tome. Primijetili smo da ste opremu
podijelili u I I grupa. Deset grupa od svih su logidne i smislene te predstavljaju zaokruZenu
cjelinu.
Me<lutim, u grupu I I -pomoina i sitna laboratorijska oprema stavili ste veii broj potpuno
razliaitih uredaja, Sto mogu ponuditi samo veliki dobavljaii .Time ste onemogu6ili sudjelovanje
veiem broju manjih gospodarskih subjekata da ponude svoju kvalitetnu opremu.
Stoga predlaZemo slijede6e: da grupu I I podijeli na nekoliko smislenih grupa kao : centrifuge ,
mije5alice itresilice tj. uredaji koji pripremaju krv za obradu. Druga grupa bi bili hladnjaci i
zamrzivali tj. oprema za hlatlenje. Jednako tako,mogli biste izdvojiti elektroforezu u zasebnu
grupu. kao iopremu za pipetiranje.
Na taj nadin omogu6ili biste ve6em broju gospodarskih subjekata da ravnopravno sudjeluju u
javnom nadmetanju i ponude svoju opremu, a Vama bi bio omogu6en kvalitetniji izbor ure<laja za
VaSe potrebe."

2. UPIT
"Nastavno na predmetni poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim

subjektima molimo Vas da uzmete u obzir sljede6e:
1. U tro5kovniku naziva grupa ll.: Pomo6na i sitna laboratorijska oprema molimo izmjenu

tro5kovnika na nadin da se stavke 8 - Elektroforetski sustav za potrebe molekulame
dijagnostike i l0 - Tresilica ("Vortex") izdvoje u zasebnu grupu kako biste nam omogu6ili
nudenje traZene opreme."

3.gzu
',sukladno dlanku 31. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/1 l, 83113, 143113

i l3ll4 - odluka USRH) dostavljamo zahtiev 72 pojalnjenjem tehnidkih karakteristika u

otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Nabava analitidke i pomoine analitidke

opreme za iealizaciju projekta Modemizacija i pro5irenje znanstveno-istraiivadke djelatnosti

Klinidkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014; Evidencijski

broj nabave: 48/2019

U Tehniikim specifikacijama (Troskovniku) za Grupu ll. Pomodna i sitna laboratorijska

oprema (Predmet nabave: Nabava analitidke i pomodne analitidke opreme za realizaciju

piojekta Modemizacija i pro5irenje znans6eno-istraZivadke djelatnosti Klinidkog zavoda za

["r1u pti KBC Sestri miiosrdnice broj KK'O1'l'l'02'0014 ) se navodi slijede6e:

Mirimalne tehniike karakteristike Predmeta nabave: Grupa I I . Pomo6na i sitna

laboratorij ska oPrema:

Stavka 1. Laminar klase II
l.l . Verikalni laminar za laboratorijske aplikacije gdje^se zahtjeva za5tita uzoraka

l.;. Vanj.ke dimenzije: dubina 70 do 90 cm' Sirina 130 do 160 cm

1.3. Fikino postolje visine 700-800 mm

i';. ;pi"Jnfi* t"ii eliminira destice prasine velicine l0 pm i vise "
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Zradni filter koji nakon predfiltera eliminira destice djelowomo5iu >9,95% za destice
jednake ili veie od 0,3 pm

1.5. Brzina protoka zraka m/s: razina I: 0,15-0,25; raz ina Il: 0,36-0,45
L6. Intenzitet svjetla Ix: >1000

1.7. Razina buke u dB (A): Razina I: 55 ili manje, razina II: 60 ili manje
1.8. Bodni prozori od sigumosnog kaljenog stakla
1.9. Ukljudena UV lampa koja se moZe ugraditi u vrh radnog prostora radi dezinficiranja

radne povr5ine
1.10. "Elektridne utidnice unutar radnog prostora: 3-5 kom, Ukljuden prikljudak za vodu"

Objalnjenje za traiene iznjene:
Molim da se u gore navedenoj tehnidkoj specifikaciji promijene ili izbace sljedede stavke iz

tehnidke specifi kacije:
Stavka l. Laminar klase II
L4. "Predfilter koji eliminira destice praline velidine l0 pm i viSe.

Zratni filter koji nakon predfiltera eliminira destice djelowomoS6u >9,95% za destice
jednake ili ve6e od 0,3 pm"

Poja1njenje:
Sa ciljem pove6anja konkurentnosti ostalih ponutlada, molimo da se traZene specifikacije
korigiraju kako bi, prilikom odabir4 korisnik imao vi5e opcija izbora (vi5e ponutlada) i samim

time osigurao mogu6nost odabira najkvalitetnijeg uretlaja na postoje6em trZiStu, koji 6e u
potpunosti odgovarati zahtjevima.

Stoga predlaZemo sljedeie :
Minimalne tehnidke karakteristike Predmeta nabave: Grupa 11. Pomo6na i sitna laboratorijska
oprema:
Stavka I . Laminar klase ll
l.l. Verikalni laminar za laboratorijske aplikacije gdje se zahtjeva za5tita uzoraka
1.2. Vanjske dimenzije: dubina 70 do 90 cm, Sirina 130 do 160 cm
1.3. Fiksno postolje visine 700-800 mm
1.4. "Predfilter koji eliminira destice pra5ine.

Zradni filter koji nakon predfiltera eliminira destice djeloworno56u >99,95Yo za destice
jednake ili ve6e od 0,3 pm"
Brzina protoka zraka m/s: razina l: 0,15-0,25; razinall'.0,36-0,45
Intenzitet svjetla lx: > 1000
Razina buke u dB (A) : Razina [: 55 ili manje, razina I]: 60 ili manje
Bodni prozori od sigurnosnog kaljenog stakla
Ukljudena UV lampa koja se moZe ugraditi u vrh radnog prostora radi dezinficiranja
radne povr5ine

L 10. "Elektridne utidnice unutar radnog prostora: 3-5 kom, Ukljuien prikljudak za vodu',

U Tehnidkim specifikacijama (Tro5kovniku) za Grupu ll. Pomoina i sitna laboratorijska
oprema (Predmet nabave: Nabava analitidke i pomoine analitidke opreme za realizaciju
projekta Modemizacija i prosirenje mansweno-istraZivadke djelatnosti Klinidkog zavoda za
kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 ) se navodi slijedeie:
Minimalne tehnidke karakteristike Predmeta nabave: Grupa I l. pomoina i sitna laboratorijska
oprema:

Stavka 2. Priprema za sekvencitranje genoma (vakuum koncentrator) - sustav za
centrifugalno vakuum koncentriranje

?! Integrirani sustav sastoji se od centrifuge i bezuljne vakuum pumpe
2 ?. Kapacitet pumpe: najmanje 30 lit/min fri 50 Hzili viSe2.3. Vakuum: I 0 Torr ( l3 mbar, I .3 kpa) ili manje
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Mogudeje aplicirati najmanje 3 radna programa
Temperatumi raspon od 35-65 oC u razmacima podeSavanja od po najvi5e 5 oC C27
Kontinuirani rad: najmanje od I minute do 9 sati
Dimenzije: najveda Sirina 30 cm i dubina 65 cm.
Digitalno sudelje za oditanje sljede6ih parametara: temperatura, vrijeme trajanja i
gruanJa;

2.9. I rotor kapaciteta: najmanje 36 mikroepruveta volumena od 1.5-2 mL ili viSe
2.10. I rotor kapaciteta: najmanje 2 pozicije za mikrotitarske plodice 8x12 jaiica

Objalnjenje za traiene iznjene:
Molim da se u gore navedenoj tehnidkoj specifikaciji promijene ili izbace sljede6e stavke iz
tehnidke specifi kacije:
Stavka 2. Priprema za sekvencitranje genoma (Vakuum koncentrator) - sustav za

centrifugalno vakuum koncentriranje
2.5. Temperatumi raspon od 35-65 oC u razmacima pode5avanja od po najviSe 5 oC C27
2.10. I rotor kapaciteta: najmanje 2 pozicije za mikotitarske plodice 8xl2 jaiica

Pojalnjenje:
Sa ciljem pove6anja konkurentnosti ostalih ponutlada, molimo da se traZene specifikacije
korigiraju kako bi, prilikom odabira, korisnik imao viSe opcija izbora (viSe ponutlada) i samim
time osigurao mogu6nost odabira najkvalitetnijeg uretlaja na postoje6em trZi5tu, koji 6e u
potpunosti odgovarati zahtjevima.

Sto ga pre dl aiemo s lj e de ie :
Minimalne tehnidke karakteristike Predmeta nabave: Grupa I l. Pomo6na i sitna laboratorijska
oprema:
Stavka 2. Priprema za sekvencitranje genoma (Vakuum koncentrator) - sustav za

centrifugalno vakuum koncentriranje
lntegrirani sustav sastoji se od centrifuge ibezuljne vakuum pumpe
Kapacitet pumpe: najmanje 30 lit/min pri 50 Hz ili vi5e
Vakuum: I 0 Ton ( l3 mbar, 1.3 kPa) ili manje
Mogu6e je aplicirati najmanje 3 radna programa
Temperatumi raspon od 35-65 oC u razmacima podeSavanja od po najvi5e 5 "C
Kontinuirani rad: najmanje od I minute do 9 sati

Dimenzije: najve6a Sirina 30 cm i dubina 65 cm.
Digitalno sudelje za oditanje sljededih parametara: temperatura. vrijeme trajanja i

2.7.
2.8.

grijanja;
2.9. I rotor kapaciteta: najmanje 36 mikroepruveta volumena od 1.5-2 mL ili vi5e

2.10. I rotor kapaciteta: najmanje 2 pozicije za mikrotitarske plodice

U Tehnidkim specifikacijama (TroSkovniku) za Grupu ll. Pomo6na i sitna laboratorijska

oprema (Predmit nabave: Nabava analitidke i pomo6ne analitidke opreme za realizaciju

pioiekta Modemizacija i prosirenje znanstveno-istraiivadke djelatnosti Klinidkog zavoda za

k"riju pri KBC Sestrl miiosrdnice broj KK.0l.l l 02 00l4 ) se navodi slijedece:

tvtinima'tne tetrniOke karakteristike Predmeta nabave: Grupa I l. Pomodna i sitna laboratorijska

oprema:

Stavka5.Mutkalicazamikrotitarskeploce(''Microplateshaker'')
i.i 

-- 
ruruefuri"a za standardne mikotitarske plode (8xl2iazica) s orbitalnim mije5anjem

Broi ooziciia za mikrotitarske ploie: najmanje 4

Ras."pon b.zine mu6kanja: 25 0- I 2 50 okreta/m in

Promjer orbite: najmanje 1,5 mm

Nosivost: najviSe I kg

Radna temPeratura: +4 do +40oC

Zaslon za naredbe i Podeiavanla
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5.E. Podesivost rada u kontinuitetu: od I sekunde do 99 sati

Obja{njenje za lraiene ianjene:
Molim da se u gore navedenoj tehnidkoj specifikaciji promijene ili izbace sljedede stavke iz
tehnidke specifi kacije:
Stavka 5. Mu6kalica za mikrotitarske plode ("Microplate shaker")
5.1. Mu6kalica za standardne mikrotitarske plode (8x12jaZica) s orbitalnim mije5anjem
5.8. Podesivost rada u kontinuitetu: od I sekunde do 99 sati

Pojainjenje:
Sa ciljem pove6anja konkurentnosti ostalih ponutlada, molimo da se traZene specifikacije
korigiraju kako bi, prilikom odabira, korisnik imao vi5e opcija izbora (viSe ponudada) i samim
time osigurao mogu6nost odabira najkvalitetnijeg ureclaja na postoje6em trZiStu, koji 6e u
potpunosti odgovarati zahtjevima.

Stoga pre dlaie mo s lj ede C e :
Minimalne tehnidke karakteristike Predmeta nabave: Grupa I l. Pomo6na i sitna laboratorijska
oprema:
Stavka 5. Mudkalica za mikrotitarske plode ("Microplate shaker")
5.1. Mu6kalica za standardne mikrotitarske plode s orbitalnim mije5anjem
5.2. Broj pozicija za mikrotitarske plode: najmanje 4
5.3. Raspon brzine mu6kanja: 250-1250 oketa./min
5.4. Promjer orbite: najmanje 1,5 mm
5.5. Nosivost: najvi5e I kg
5.6. Radna temperatura: +4 do +40oC

5.7. Zaslon za naredbe i pode5avanja

5.8. Podesivost rada u kontinuitetu: od I sekunde do 9 sati

U Tehniikim specifikacijama (TroSkovniku) za Grupu ll. Pomo6na i sitna laboratorijska
oprema (Predmet nabave: Nabava analitidke i pomo6ne analitidke opreme za realizaciju
projekta Modemizacija i pro5irenje manstveno-istraiivadke djelatnosti Klinidkog zavoda za
kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 ) se navodi slijedeie:
Minimalne tehnidke karakteristike Predmeta nabave: Grupa I l. Pomo6na i sitna laboratorijska
oprema:
Stavka 11. Tresilica s podesivim grijanjem ("Dry Bath Shaker")
I I .1. Raspon brzine: 300-3.200 ok/min u razmacima od po najmanje 100 ok/min.
11.2. Orbitalni promjer: najmanje 3 mm.
I1.3. Temperatumi raspon: najmanje +4oC do +40'C.
I 1.4. 4 ili viSe programa rada i mogu6nost manualnog ugailanja
11.5. Ubrzanje do najvede brzine: 5 sekundi ili manje
I1.6. Vrijeme tre5nje: programsko ugadanje do najmanje 50 min (u intervalima od po l5 s) i

vremenski neogranidena tre5nja ("non-stop") s manualnim zaustavljanjem.
11.7. kontinuirani rad mogu6 8 sati ili viSe
I I .8. Platforma za najmanje: mikotitarsku plodicu (8x12 jaZica), 24 mikroepruvete od 1,5-2

mL te za 32 mikroepruvete od 0,5 mL.

Objalnjenje za toiene iuzjene:
Molim da se u gore navedenoj tehnidkoj specifikaciji promijene ili izbace sljedede stavke iz
tehnidke specifi kacije:

l9yk" l_l:.. Tresilica s podesivim grijanjem ("Dry Barh Shaker,,)
11.4. 4 ili vi5e programa rada i mogu6nost manualnos ueaalaniaI1.6. vrijemelresnje: programsko ugadanje do nalminli so min 1u intervalima od po l5 s) ivremenski neogranidena tresnja (,'non_stop',) s manualnim zaustavljanjem.
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Pojalnjenje:
Sa ciljem pove6anja konkurentnosti ostalih ponutlada, molimo da se traiene specifikacije
korigiraju kako bi, prilikom odabira" korisnik imao viSe opcija izbora (viSe ponuilada) i samim
time osigurao mogu6nost odabira najkvalitetnijeg uredaja na postoje6em trzistu, koji 6e u
potpunosti odgovarati zahtjevima.

Stoga predlaiemo sljedete :
Minimalne tehnidke karakteristike Predmeta nabave: Grupa I l. Pomo6na i sitna laboratorijska
oprema:
Stavka I l. Tresilica s podesivim grijanjem ("Dry Bath Shaker")
I l.l . Raspon brzine: 300-3.200 ok/min u razmacima od po najmanje 100 ok/min.
11.2. Orbitalni promjer: najmanje 3 mm.
I 1.3. Temperaturni raspon: najmanje +4oC do +40oC.
11.4. Ubrzanje do najve6e brzine: 5 sekundi ili manje
11.5. Vrijeme treSnje: programsko ugatlanje od 0 -60 (u intervalima od po l5 s) i vremenski

neogranidena tre5nja ("non-+top").
11.6. kontinuirani rad mogu6 8 sati ili vi5e
11.7. Platforma za najmanje: mikotitarsku plodicu (8x12 jaZica),24 mikoepruvete od 1,5-2

mL te za32 mikroepruvete od 0,5 mL

U Tehnidkim specifikacijama (Tro5kovniku) za Grupu ll. Pomo6na i sitna laboratorijska
oprema (Predmet nabave: Nabava analitidke i pomo6ne analitidke opreme za realizaciju
projekta Modemizacija i proSirenje manstveno-istraZivadke djelatnosti Klinidkog zavoda zt
kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.0l.l.1.02.0014 ) se navodi slijede6e:
Minimalne tehnidke karakteristike Predmeta nabave: Grupa I l. Pomo6na i sitna laboratorijska
oprema:

Stavka 14. Perilica laboratorijskog posuila
14.1. Laboratorijska perilica sa sustavom suSenja i kondenzatorom pare s ubrizgavanjem

hladne vode.
14.2. Najve6e dopu5tene vanjske dimenzije perilice ogranidene su zdanim laboratorijskim

prostorom koji je Sirok 123 cm, dubok 75 cm i visok 90 cm.

14.3. Pranje do 95 ' C - antibakterijska toplinska dezinfekcija.
14.4. Programi: 20 ili viSe.

I 4.5. Mikoprocesomka programabilna elektronidka kontrola.
14.6. Prisilni sustav suSenja vrudeg zraka s filterom za zrak.
14.7. Ugratleni prikljudci hladne vode, tople vode i demineralizirane vode.

14.8. Peristaltidka pumpa za tekudi deterdzent i neutralizator teku6ine

14.9. Vanjsko ku6iSte izgraileno od nehrtlaju6eg Cr-Ni delika otpornog na koroziju i
temperature do 300 oC

14.10. Komora za pranje izgratlena od nehrdaju6em Cr-Ni-Mo delika visoko otpomog na

korozijui temPerature do 300 "C
l4.l I . Ugracleni omek5ivad vode sa solnim senzorom.

14. 12. EGktronidki sustav zakljudavanja vrata za sigurnost korisnika'

14.13. Dvije razine pranja kroz teleskopske vodilice

i+.iq. Ufljri""i odgovaraju6i nastavci od nehrtlajuieg delika za pranje boca, dasa i tikvica

volumena od 25 ml do 1000 ml'

14.15. Ukljudena Zidna kosara od nehrtlaju6eg delika za pranje epruveta s poklopcem

najmanjeg kaPaciteta 160 kom'

f+.f0. Ufifjue"ni inicijalno punjenje deterdZenta ineutralizatora od najmanje 5 litara'

Objalnienie za fioiene iuniene:

Molim da se u gore navedenoJ tehridkoj specifikaciji promijene ili izbace sljede6e stavke iz

tehnidke sPecifi kacije:

!1u"f." f+. Perilica laboratorijskog posuda

7126



14.9. Vanjsko kuiiite izgradeno od nehrilaju6eg Cr-Ni delika otpomog na koroziju i

temperature do 300 oC

14.10. Komora za pranje izgradena od nehrdaju6em Cr-Ni-Mo delika visoko otpornog na

koroziju i temperature do 300 "C

Pojainjenje:
Sa ciljem pove6anja konkurentnosti ostalih ponudada, molimo da se traZene specifikacije
korigiraju kako bi, prilikom odabira, korisnik imao vi5e opcija izbora (viSe ponutlada) i samim

time osigurao mogudnost odabira najkvalitetnijeg ureclaja na postoje6em trZi5tu, koji 6e u
potpunosti odgovarati zahdevima.

Stoga predlaiemo sljedeie:
Minimalne tehnidke karakteristike Predmeta nabave: Grupa I L Pomoina i sitna laboratorijska
oprema:
Stavka 14. Perilica laboratorijskog posutla

14.1. Laboratorijska perilica sa sustavom sulenja i kondenzatorom pare s ubrizgavanjem
hladne vode.

14.2. Najve6e dopu5tene vanjske dimenzije perilice ogranidene su zadanim laboratorijskim
prostorom kojije Sirok 123 cm, dubok 75 cm ivisok 90 cm.

14.3. Pranje do 95 o C - antibakterijska toplinska dezinfekcija.
14.4. Programi: 20 ili viSe.
14.5. Mikoprocesorska programabilna elektronidka kontrola.
14.6. Prisilni sustav su3enja vru6eg zraka s filterom za zrak.
14.7. Ugratleni prikljudci hladne vode, tople vode i demineralizirane vode.
14.8. Peristaltidka pumpa za teku6i deterdZent i neutralizator teku6ine
14.9. Vanjsko ku6iSte izgraileno od nehrtlaju6eg AISI 304
14.10. Komora za pranje izgradena od nehrdaju6em AISI 3 I 6 L
l4.l l. Ugratleni omekSivad vode sa solnim senzorom.
14.12. Elektronidki sustav zakljudavanja vrata za sigumost korisnika.
14.13. Dvile razine pranja kroz teleskopske vodilice.
14.14. Ukljudeni odgovarajudi nastavci od nehrdaju6eg delika za pranje boca, daia i tikvica

volumena od 25 ml do 1000 ml.
14.15. Ukljudena Zidna ko5ara od nehrtlaju6eg ielika za pranje epruveta s poklopcem

najmanjeg kapaciteta 160 kom.
14.16. Ukljudeno inicijalno punjenje deterdZenta i neutralizatora od najmanje 5 litara.

Ovim izmjenama ne krie se osnove Zakona o Javnoj nabavi, ve6 se svim ponuditeljima nudi
jednak tretman uz maksimalnu transpfientnost.
Za sva dodatna pojainjenja rado iemo Vam odgovoriti na sva pitanja."

1. uPlL
"Sukladno objavljenom nacrtu dokumentacije o nabavi u postupku savjetovanja u postupku
nabava analitidke i pomodne analitidke opreme za realizaciju projekta Modemizacija i
pro5irenje znanstveno-istraiivadke djelatnosti Klinidkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre
milosrdnice broj KK.O1.1.1.02.0014 upuiujemo Vam upit za poja5njenjem dijela
specifi kacije/dokumentacije

Grupa 2 Protoini citometar

PI
U stavci 

_1.1. 
tehnidkih specifikacija navedeno je da se traZi konfiguracija s najmanje 3

funkcionalno aktivna lasera koji kako je navedeno u todki 1.2. mora.iu imati ob"u"ine uuln"
duljine iz podrudja plavog, crvenog i ljubidastog dijela vidljivog spektra. Nastavno, u todki 1.5j3 

laved-en9 da konfiguracija mora osigurati najmanje 
"t 

Z 
-cletektora ," flr;;.;;;ij-;';;

dodatno 2 detektora fizidkih parametara.
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Molimo Vas pojaSnjenje da li je potrebno da, obzirom na tehnidku i funkcionalnu povezanost

broja lasera sa brojem detektora, da obavezna 3 lasera iz podrudja plavog, crvenog i
ljubidastog dijela vidljivog spektra iz traZene minimalne konfiguracije imaju uz sebe veano
traZenih najmanje l7 detektora za fluorescenciju te dodatno 2 detektora fizidkih parametara.

P2
Nadalje, u dokumentaciji za nadmetanje todka 6.6.3. propisani su kriteriji za odabir ponude.

Za gntpl2. Protoini citometar navedena su dva pondera - cijena i broj lasera.

Molimo Vas poja5njenje zaSto su dodatni kriteriji za odabir ponude odabrane opcije samo

dodatna dva ili tri lasera dime se preskade mogu6a konfiguracija sa ukupno 4 lasera (tri
osnovna i jedan dodatni).

P3
Takotler, u dodatnim kriterijima iz todke 6.6.3. za protodni citometar navedeno je pod todkom
dodatni laseri

- Uz3 osnovna lasera,dodatna 2 funcionalno aktivna lasera s pripadaju6im detektorima:
jedan laser u Zuto-zelenom podrudju i drugi u podrudju od 375 nm dp 408 nm te

- Uz3 osnovna lasera, dodatna 3 fukcionalno aktivna lasera s pripadaju6im detektorima:
jedan laser u Zuto-zelenom podrudju, drugi u podrudju od 375 nm do 408 nm itreii u
infracrvenom podrudju.

U tehnidkim specifikacijama definiran je minimalan broj i obavezne valne duljine lasera kao i
broj detektora. Molimo Vas pojaSnjenje termina pripadaju6i detektori. Kako je navedeno u

kriterijima odabira ponude. Naime, u dijelu dodatnih kiterija ne navodi se broj detektora za
pojedini laser Sto smatramo vrlo bitnim jer su detektori kao i njihov broj vrlo usko i

funkcionalno vezani uz lasere te njihova kombinacija osigurava provoilenje kvalitetne analize
sa viSe parametara te olak5ava odabir fluorofora prilikom planiranja eksperimenta.

P4
Nadalje, u kriterijima za odabir ponude navedeni su ponderi 600/o (60 bodova) cijena i 40%

(40 bodova) broj lasera. Obzirom da uz broj lasera nisu povezane ni navedene nikakve
napredne karakteristike uredaja, bolji parametri ili Sira aplikativna mogu6nost uretlaja, te tako
navedeni nemaju znadajnu tehnidku vrijednost ili funkcionalnu znadajku ve6 se preferira samo

veii broj lasera, smatramo takav kiterij obzirom na njegovu vaZnost na odluku o odabiru
(40% bodova) diskriminacijski dime se ne osigurava jednaki tretman ponuditeljima."

zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranihOdluka narutitelja o
gospodarskih subjekata:

Ad 1, APIT)
Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta

laboratorijska oprema djelomidno se usvaja, te se

sljede6om opremom:
I l. grupa Pomo6na laboratorijska oprema

za podjelu ll. grupe Pomo6na i sitna
predmetna grupa dijeli na 3 (tri) grupe sa

l.
2.

Laminar klase lI
Priprema za sekvenciranje genoma (Vakuum koncentrator) - sustav za

centrifugalno vakuum koncentriranje
Centrifu-ga hlatlena stolna s nosaiima za mikrotitar plodice

Mikrocentrifu ga hladena stolna

Centrifu ga rashladna samostojeea

Perilica laboratorij skog posutla

Laboratorl ski hladnjak
Laboratorijski zzmrziva( br. I

Laboratorijski zamrziv a( br. 2

Laboratorij ski zamrzivad br' 3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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I l. Sustav za pripremu deionizirane vode
12. grupa Pomo6na sitna laboratorijska oprema - l. dio

l. Magnetski separator za izolaciju DNA ("Magnetic stand")
2. Mikro inkubator ("Heat block")
3. Mudkalica za mikotitar plode ("Microplate shaker")
4. Tresilica("Vortex")
5. Tresilica s podesivim grijanjem ("Dry Bath Shaker")
6. Magnetska mijeialica grijana
7. pH metar
8. "Cool block" za brzo hladenje ploda
9. Ledomat

13. grupa Pomo6na sitna laboratorijska oprema - 2. dio
l. Elekhoforetski sustav za molekularnu dijagnostiku
2. Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova

3. Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 0,1-2,5 pL
4. Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 2-20 pL
5. Jednokanalna varijabilna pipeta volumena l0-100 pL
6. Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 100-1000 t[
7. 8-kanalna varijabilna pipeta volumena l0-100 pL
8. 8-kanalna varijabilna pipeta volumena 30-300 pL.

Ad 2, UPIT)
Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za podjelu ll. grupe Pomo6na i sitna

laboratorijska oprema E9.!94niC!.e-!.9_usyAj.q te se predmetna grupa dijeli na 3 (tri) grupe kako je
opisano pod odgovorom Ad I . UPIT):

Ad 3, APIT)
Prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta ve6im dijelom su usvojeni, te su poboljlani
opisi predmeta nabave i ispravljene tiskarske gre5ke u 11. grupi Pomodna Iaboratorijska
oprema na kojeje zainteresirani gospodarski subjekt upozorio naruditelja, kako slijedi:

L stavka: Laminar II klase
oodstavka l. 4.
koja je glasila:
Predflter koji eliminira destice praSine velidine I0 pm i vi5e. Zradni filter koji nakon
predfiltera eliminira destice s djelotvomoS6u >9,95% za destice jednake ili vede od 0,3
pm.
ispravlja se la*o da ista glasi:
Predflter koji eliminira destice praiine. Zratni fiter koji nakon predfiltera eliminira
destice s dielowomo56u >99,95% za destice iednake ili ve6e od 0

2. stavka: Priprema za sekvenciranje genoma (Vakuum koncentrator) - sustav za
centrifugalno vakuum koncentriranje
- oodstavka 2.5.

koja je glasila:
Temperatumi raspon od 35 - 65 "C u razmacima podelavanja od po najvi5e S.CC27
ispravlja se toko da ista glasi:
Temperatumi raspon od 35 - 65 oC u razmacima podelavanja od po nalvi5e 5.C

- oodstavka 2.10.
koja je glasila:
I rotor kapaciteta: najmanje 2 pozicije za mikrotitarske plodice gxl} jaLica
ispravlja se tako da ista glasi:
I rotor kapaciteta: naj manje 2 poziciie za mikrotitarske

5. stavka: Mu6kalica za mikrotitarske ploie (,'Nficroptate stat<er";-- podstayka 5.1.
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Mu6kalica za standardne mikrotitarske plode (8x12 jaiica) s orbitalnim mijeianjem
ispravlja se tako do isla glasi:
Mu6kalica za standardne mikotitarske plode s orbitalnim mijeianjem

- oodstavka 5,8.
kojo je glasila:
Podesivost rada u kontinuitetu: od I sekunde do 99 sati
ispravlja se tako da ista glasi:
Podesivost rada u kontinuitetu: od I sekunde do 9 sati ili Sire

I l. stavka: Tresilica s podesivim grijanjem ("Dry Bath Shaker")
- oodstavka I1.4.

koja je glasila:
4 ili vise programa rada i mogu6nost manualnog ugadanja
IZBRISANA JE

- oodstavka 11.6.
Vrijeme treinje: programsko ugatlanje u rasponu do 50 min ili Sire, s pomacima
(prirastom) od 15 s ili manje; mogu6e programiranje s vremenski neogranidenom
treSnjom ("non-stop") s manualnim zaustavljanjem
ispravlja se lako da ista glosi:
Vrijeme tre5nje: programsko ugadanje u rasponu od 0 do 50 min ili Sire, s pomacima
(prirastom) od po l5 s ili manje; mogu6e programiranje s vremenski neogranidenom

s manualnim
14. stavka: Perilica laboratorijskog posuda

- oodstavka 14.9.
koja je glasila:
Vanjsko kuii5te izgratleno od nehrrlaju6eg Cr-Ni delika otpornog na koroziju i
temperature do 300 oC

ispravlja se tako da ista glasi:
Vanjsko ku6iSte izgratleno od nehr<Iaju6eg delika otpomog na koroziju itemperature

do najmanje 300 'C
- nodstavka 14.10.

koja je glasila:
Komora za pranje izgratlena od nehrtlaju6em Cr-Ni-Mo delika visoko otpomog na

koroziju i temperature do 300 oC

ispruvlja se tako da ista glasi:
Komora za pranje izgrattena od nehrdaju6em delika otpomog na koroziju i

temperature do najmanje 300 'C
Obiaztoienje: Standardi, kao AISI ili slidni, te sastav delika mogu biti

diskriminiraju6a specifikacija te ih nismo uvrstili u opis predmeta nabave'

Ad 4. UPIT)
S"" p-it""i" i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta_odnose se na 2. grupi Prototni

citometai, a odgovor dajemo za svako pojedino pitanje kako slijedi:

PI
Nije potrebno da ponutleni uredaj ima iskljudivo karakteristike navedene u troSkovniku.

suari oa zainteresiranih gospoiarskih ,ub.l"kutu ima mogu6nost i pravo ponudu uredaj.boljih

karakteristika i/ili s vise rnogu6rott od traZnog troSkovnikom jer se trolkovnikom traZe najmanje

karakteristike koje ponu<leni ureilaj mora imati'

Sliiedom oriie navedenog ,a u.eaa; za koji je troskovnikom trazeno da ima najmanje 3 lasera iz

;"il';;; '.r1""" 
"*"^J* 

i liubiiastog dijela vidljivog spektra i najmanje l7 detektora za

fri[:["ffi,;'*L.rrL! j aliJ.o* ti'ietin purametari' moze se ponuditi uretlaj.s jednakim ili

ve6im broiem lasera i/ili jednaki' iti u"fi* brojem detektora za fluorescenciju i/ili jednakim ili

ve6im broiem detektora lizidkih Parametara'
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P2
Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta je usvojen, te je promijenjena bodovna skala
vezana uz ktakteristike ponutlene analitidke opreme, tako da ista glasi:

maksimalni
broj

bodova
trodovi

I Dodatni laseri 40

Konfi guracija s minimalno 3 osnovna
funkcionalno aktivna lasera

0

Uz 3 osnovna lasera, dodatno I
funkcionalno aktivni laser u Zuto-zelenom
podrudju s najve6im brojem detektora
koje proizvotlad ima na programu za
navedeni laser.

t0

Uz 3 osnovna laser4 dodatna 2
funkcionalno aktivna lasera s najve6im
brojem detektora koje proizvodad ima na
programu za pojedini laser: jedan laser u
Zuto-zelenom podrudju idrugi u podrudju
od 375 nm dp 408 nm

20

Uz 3 osnovna lasera, dodatna 3

funkcionalno aktivna lasera s s najveiim
brojem detektora koje proizvodad ima na
programu za pojedini laser: jedan laser u
Zuto-zelenom podrudju, drugi u podrudju
od 375 nm do 408 nm i tre6i u
infracrvenom podrudju

40

P3
Pod izrazom "pripadajuii detekor" podrazumijevamo najve6i (maksimalan) broj detektora koji
ponuditelj/proizvotlad ima u svom programu po pojedinom laseru, kako smo sada, nakon ovog
zaprimljenog upita, i promijenili tekst u tro5kovniku i dokumentaciji o nabavi za predmetnu
grupu.

P4
Kako smo ve6 naglasili u odgovoru pod Pl tro5kovnikom se traZe najmanje karakteristike koje
ponuileni ureilaj mora imati, kako bi u postupku javne nabave moglo sudjelovati vise
zainteresiranih gospodarskih subjekata kao ponuditelji.
Imaju6i u vidu dinjenicu da ie se opisani uretlaj koristiti u znanstvenim istraZivanjima izmjena
filtera i nadogradnja detektorima omogu6ava Sire podrudje istraZivanja iviiestruke mogu6nosti
primjene uredaja u praksi.

IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI TEMEIJEM VLASTITOG NAKNADNOG
UVIDA NARUdITELIA:

mijenja se dio teksta tako da isti glasi:
"2. NACRT
sukladno dlanku 198. stavku 3. ZJN 2016 naruditelj stavlja Dokumentaciju o
nabavi .i troSkovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarikim
subjektima
u razdoblju od 13. do 18. srpnja 2019.',
mijenja se dio reksta na dnu stranice, tako da isti glasi:

a)
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"Urbroj : l/2-l43El 19-35
Zagreb, 12. srpnja 2019."

2178 4l7E strsnico
u Sadriaju u cjelini A dijelu l. Op6i podaci mijenja se naziv toCke 1.6., tako da ista
glasi:
" 1.6. Procijenjena wijednost nabave."

5/78 strenice
u todki 1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naruditelj u sukobu interesa
mijenja se lekst, tako da isti glasi:
"Suklodno ilanbu 80. stavku 2. toiki 2. ZIN 2016 narucitelj navodi gospodarske
subjehe s kajima su predstavnici naniitetja iz Clanka 76. stavlat- 2. ZtN 2OlA ih s niima
povezane osobe iz ilanka 77. stavka I . ZIN 2016 u sukobu interesa suHadno ilanku 76.
zIN 2016.:
1. ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 4352726 t 524
2. EKOESCO d.o.o., Trg 2, Broilanci, OIB 59198421658
3. L4XC d.o.o., Gajniiki vidikovac I br. 8, Zagreb, OIB 72767106634."

5/78 {/78 stranica
u toaki 1.6. Procijenjena vrijednost nabave u prvoj redenici mijenja se dio teksta koji se
odnosi na ll., 12. i 13. grupu, tako da isti glasi:
"Naruiitelj ujedto naglalava ponuditeuimo do dijelovi pontde koji se dostavljaju u
papirnatom obliku noraju biti zaprimljeni u uradibenom uredu naruiitelja najkasnije
do roka dostave ponuda nwedenom u tdki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javtog
oteoronja ponuda ove dokumentacije o naboi."
"11. grupa Pomotna laboratorijska oprema
12. grupa Pomotna sitna laboratorijska oprema

- 1. dio
13. grupa Pomotna sitrra laboratorijska oprema

- 2. dio

1.409.281,15 kuna

110.035,78 hma

111.714,80 ktma."

6/78 -7fl8 stnnicr
u todki l.ll. Intemetska stranica na kojoj je objavljeno izvjeice o provedenom
savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mijenja se dio teksta od
naslova do podnaslova Napomena" tako da isti glasi:
"httos:// eojn.nn.hr/Oglasnik /
htto://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/.

Temeljem Clanka 198. stavka 3. ZIN 2016 narutitelj je glavne projebe i nacrt
dokumentacije o nabavi, koji sadrii opis predmeta nabave, telmiike specifikacije,
kriterije za kvalilativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i
prijedlog ugovora. dana 23. veljaie 2019. stavio na 9!S!L9!Wi@E-sa
zainteresiranim gospodarskim subjehima u trajanju do 28. veljaie 2019. godine,
jnnom objavom u EOJN RIl httpsJ/eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na vlastitoj web-stranici
http://www.kbcsm.br/selloti-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/,
jer se projektno-tehnidka dokumentacija zbog velidine datoteka nisu mogli uditati u

EOJN RH prilikom objave.
Injeite o provedenom prethodnom saujetovoniu, odnosno o prilnatenim i
neprihvatenim primjedbama i priiedlozim4 objavlieno je 06. oiujko 2019. u EOJN RH

https://eojn.nn.hr/oelasnild i na web-stlanici narufltel7a http://www.kbcsm.hr/sektori-i-

sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ .
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Zbog ex-anle kontole predmelne dokumenlacije o nabavi, temeljem koje su u leksl
iste unijete bitne promjene, Narulilelj se odludio objaviti ovo prethodno saujetovanje
sa zainleresiranim gospodankim subjektima u obliku novog saujelovanja u novom
poslupku jovne nabave.
S obzirom na to da su tijekom novos nrethodnos savielovania, provedenom javnom
objavom u EOJN RH https://eoin.nn.hrlOglasnik/ ina vlastitoj web-stranici
htto://uvw.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbc/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ u
razdoblju od 10. do 17. lipnja 2019., zaprimljeni upiti zainteresiranih gospodarskih
subjekata, temeljem kojih je promijenjen ponudbeni troikovnik, naruiitelj je glavne
projekte i nacrt dokumenlacije o nabavi, koji sadrii opis predmeta nabcne, tehniike
spectfikacije, lriterije za kvalilatiwri odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir
ponude i prijedlog ugovora, dana 13. srpnja 2019. stavio na 2&!!fu!Wi@ig
sa zaintelesirdnim gospodarskim subjektima u trajanju do 18. srpnja 2019. godine,
jawom objovom u EOJN RII httos://eoj n.nn.hrlOglasn ihl i na vlastitoj web-stranici
http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/,
jer se projektno-tehnidka dokumentacija zbog velidine datoteka nisu mogli uditati u
EOJN RH prilikom objave.

9/7E -10/IE stranica
u todki 2.2. Opis i oznaka grupe predmeta nabave, akoje predmet nabave podijeljen na
grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloZenje glavnih razloga za5to predmet
nije podijeljen u grupe, vezano uz prethodno navedene odgovore na upite
zainteresiranih gospodarskih subjekata pod todkom 5. ovog lzvje36a, u prvoj redenici
mijenja se naziv ll. grupe, dodaju se nova 12. i 13. gnrpa, te se mijenja kraj redenice
iza navedenih grup4 kako slijedi:
"ll. grupa Pomotna laboratorijska oprema
12- grupa Pomotna sina laboratorijsl@ opremo l-dio
13. grupa Pomotna sitna laboratorijska oprema - 2. dio.

jer grupe anolitiike i pomotne onalitiike opreme, obulwatene prethodno navedenim
grupama predstavfaju logiinu i funkcionalnu cjelinu."

I 0/75 strenica
u todki 2.7. TroSkovnik mijenjaju se 2., 3., 4. i 5. redenic4 tako da iste glase:

"Ponuditelj je duian ispuniti sve lraiene stovke u troskavniku na sfedeti naiin:
L za svaku stavku troikovnika (ponuileni ureilaj) duian je upisatijediniinu cijenu bez

poreza na dodanu wijednost (u nastavku teksta: PDy), temeljem iega te
troikowrik izraiunsti ukupan iznos svake stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu gntpe
(bez PDY-a), imos PDV-a i sveukupnu cijenu grupe (s PDV-om)

2. za svaku podstavku troikovnika (svaku traienu karaheristiku proinoda) duian je
ispuniti ponuilene te hn ii ke spec ifikac ije.

Lkupna cijenu svake pojedine stavke izraiunava se kao umnoiak koliiine stavke i
jediniine cijene po jedinici mjere.
Cijena grupe predstavlja zbroj umnoioko svih stdvki unutar grupe (zbroj svih ukupnih
cijena stavki).
Jediniine cijene svake stavke troSkovnika i ukupna cijena ponude bez pDy-a moraju
bili zaobuZene na dvije decimale."

10/75 stranica
u-todki 2.8. Mjesto izvrsenja ugovora mijenja se tekst, tako da isti glasi:
"Mjesto inrtenja ugovora (isporuke, instaracije i puitanjd u rad analitiike i pomotne
analitiike opreme, te edukacije na istoi) ie na lokaciji naruiitelja: Kliniik; bolniiki
cento Sestre milosrdnice, Zagreb, yinogradska cesta 29.,,
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l1l78 stranica
u todki 2.9. Rok podetka izavr5etka izvr5enja ugovora mijenja se kraj prve redenice
vezano uz promjenu imena I l. gnrpe, te dodavanje 12. i 13. grupe, tako da promijenjeni
kaj glasi:
"ll. grupa Pomoina laboratorijska oprema
12. grupa Pomoina sitna laboratorijska oprema - l. dio
13. grupa Pomotna sitna laboralorijska oprema - 2. dio

sijeianj 2020.
sijeianj 2020.

sijeianj 2020."

l8/7E stranica
u todki 4.3.2. Katalozi, prospekti ili drugi dokumenti s tehnidkom specifikacijom
predmeta nabave mijenja se predzadnja redenica, tako da ista glasi:
"U stupcu ponudenih tehniikih karakeristika ponuditelji su uz opis ponualenih tehniikih
karakteristika duini upisati naziv dokumenta i broj stranice lcanloga ili drugog
odgovarajuteg priloienog dokumenta gdje se nalazi tekst kojim se potvraluje traZena
te hniika karaherislika iz troikovnika. "

22178 -23178 stra'nica
u todki 6.2. l. ViSe dijelova ponude mijenja se posljednja redenica, tako da ista glasi:
"Naruiitelj ujedno naglaiava ponuditeljima da dijelovi ponude koji se dostavljaju u
papirnatom obliku moraju biti zaprimljeni u urudibenom uredu naruiitelja najktsnije
do roka dostave ponuda navedenom u toCki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto jqvnog
otvaranja ponuda ove dokumenlacije o nabayi-"

23/78 -24178 stranica
u todki 6.4. Nadin izraduna cijene za predmet nabave, sadrZaj cijene i nepromjenjivost
cijene mijenja se predzadnja redenica, tako da ista glasi:
"Gospodorski subjekt treba popuniti priloieni troikovnik sukladno odredbama toike
2.7. Troikovnik ove dokumentacije o nabavi."

25178 -38/76 stranica
u todki 6.6.3. Kriteriji za odabir ponude iskazani po grupama mijenja se:

- dio teksta yeurt uz izra6un bodova za karakteristike ponuilene analitidke i
pomo6ne opreme 2. grupe Protodni citometar kako je prethodno opisano pod
odgovorom na 4. upit dio P2 na 12. stranici ovog lzvje36a.

- naziv dijela teksta koji se odnosi na I L grupu, tako da ista glasi:
" l L Pomotna laboratorijska oprema."

- dijelovi teksta vezani uz grupu I l. Pomo6na laboratorijska oprema, kao slijedi:
- u dijeli Ponderi, mijenja se napomena imretlu l. i 2. pondera tako da ista

glasi:
" l l. stavka"

- u dijelu lzradun bodova za karakteristike oonudene analitidke i pomo6ne

analitidke ooreme, u tablici se u svakom od 3 polja opisa karakteristike
mijenja brojdana oznaka stavke na koju se karakteristika odnosi, tako da ista

glasi:
" 1 1. stavka"

- iza dijela teksta koji se odnosi na I l. grupu dodaje se novi dio teksta koji se odnosi

na novu 12. inovu 13. grupu, tako da isti glasi:

- Ponderi
L Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim

ponderom 70 bodova

l5l26
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7. stavki
2. Tip elektrode pH/ORP koja mjeri pH i redoks

potencijal (ORP) 15% 15 bodova
3. Omogu6enaautomatskatemperatumakompenzacija

(ATC) l5Yo 15 bodova

Formula po kojoj se izraCunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:
B=C+2.+3.

B ukupan bmj bodova
C broj bodova kojije ponuda dobila za ponuilenu cijenu
2. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

- Izralun bodova za cijenu
C:NC/CPx70

C b-j bodova kojije ponuda dobila za ponudenu cijenu
NC najniZa cijena ponudena u postupku nabave

CP cijena ponude kojaje predmet ocjene
70 maksimalni broj bodova

- Izraiun bodova za karakteristike ponuilene analitidke i pomo6ne
analitiike opreme

maksimalni
broj

bodova
bodovi

I

7. stavka tro5kovnika (oH

metar)
Tip elektrode pH/ORP koja
mjeri pH i redoks potencijal
(ORP)

l5

DA t5

NE 0

2

7. stavka tro5kovnika (oH

metar)
Omogudena automatska
temperaturna kompenzacija
(ATC)

t5

DA l5

NE 0

13. qrupa Pomodna sitnn I:rboratoriiska onrema - 2. dio

- Ponderi
l. Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim

ponderom
l. stavka
2. Mogudnost programiranja automatskog prekida

elektroforeze u rasponu od 0 do 9000 minuta ili u
Sirem rasponu

2. stavka
3. Moguinost samostalne zamjene lampi bez intervencije

servisera
3, stavka
4. Mogu6nost autoklaviranja zasebno gomjeg i donjeg

dijela pipete

70% 70 bodova

l0% l0 bodova

8% 8 bodova

2Yo 2boda

t6t26



4. stavka
5. Mogu6nost autoklaviranja zasebno gomjeg i donjeg

dijela pipete
5. stavkr
6. Mogu6nost autoklaviranja zasebno gomjeg i donjeg

dijela pipete
6. stavka
7. Mogu6nost autoklaviranja zasebno gomjeg i donjeg

dijela pipete
7. stavks
8. Mogu6nost autoklaviranja zasebno gomjeg i donjeg

dijela pipete
8. stavka
9. Mogu6nost autoklaviranja zasebno gomjeg i donjeg

dijela pipete

2Yo 2boda

2Yo 2 boda

2o/o 2 boda

2o/o 2boda

2oh 2 boda

Formula po kojoj se izraiunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:
B = C + 2, + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + g. + g.

ukupan broj bodova
broj bodova kojije ponuda dobila za ponudenu cijenu
broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.
broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.
broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.
broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5.

bmj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 6.

broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 7.

broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 8.

broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 9.

- Izraiun bodova za cijenu
C=NC/CPx70

broj bodova koji je ponuda dobila za ponutlenu cijenu
najniZa cijena ponu<lena u postupku nabave
cijena ponude kojaje predmet ocjene
maksimalni broj bodova

Izratun bodova za karakteristike ponuilene analitilke i pomodne
analititke opreme

C
NC
CP
70

maksimalni
broj

bodova
l. stavka troskovnika
Mogu6nost programiranja
automatskog prekida
elektroforeze u rasponu od 0

do 9000 minuta ili u Sirem

2. stavka troSkovnika
Mogu6nost samostalne
zamjene lampi bez intervencij e

servisera
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maksimalni
broj

bodova
hodovi

3

3. stavka troikovnika
Mogu6nost autoklaviranja
zasebno gornjeg i donjeg
dijela pipete

2

DA 2

NE 0

4

4. stavka tro5kovnika
Mogu6nost autoklaviranja
zasebno gomjeg i donjeg
dijela pipete

2

DA 2

NE 0

5

5. stavka tro5kovnika
Mogu6nost autoklaviranja
zasebno gomjeg i donjeg
dijela pipete

1

DA 2

NE 0

6

6. stavka tro5kovnika
Mogu6nost autoklaviranja
zasebno gornjeg i donjeg
dijela pipete

a

DA
,)

NE 0

7

7. stavka troikovnika
Mogu6nost autoklaviranja
zasebno gornjeg i donjeg
dijela pipete

2

DA 2

NE 0

8

8. stavka tro5kovnika
Mogu6nost autoklaviranja
zasebno gornjeg i donjeg
dijela pipete

2

DA 2

NE 0

39/78 stranica
u todki 6.8. Rok valjanosti ponude mijenja se druga redenica, tako da ista glasi:

"Rok valjanosti ponude mora biti naveden u Uvezu ponude."

40/78 stranica
u todki 7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva mijenja se prva redenica, tako da ista glasi:

"Sva jamstva, opisana u ovoj u cjelini dokumentacije o nabrni, ponuditelji ili
ugovaratelji duZni su dostaviti naruiitelju u papirnatom obliku u izvorniku, u obliku:
- neopozive, bezuvjetne, bankarske gorancije naplative na pmi poziv korisnika

garancije i bez prigovora
ili

- novianog pologa - uplatom iznosa jamstva na raiun Naruiitelja IBAN: HR 12 1001
0051 8630 0016 0, model platanja: HR 64 9725-26395-018 uplatitelja, opis
plaianja: ev.br. 48/2019, _ grupa - pologjamstvd za
jamstva) "

41178 stranica

(navesti vrstu

u todki 7.4.1 . Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja se detvrta redenica u dijelu koji se
odnosi na ll., 12. i 13. grupu, tako da ista glasi:
"Jamsno za ozbiljnost ponude iznosi po grupama:...
I. grupa Pomotna laboratorijska oprema
2. grupa Pomotna sitna laboratorijska oprema - l. dio
3. grupa Pomotna sitna laboratorijska oprema _ 2. dio

12.200,00 kuna
3.300,00 kuna
3.350,00 kuna."
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42178 stranica
t totki 7.44.2. Jamswo za uredno ispunjenje ugovora:
- mijenja se druga redenica, tako da ista glasi:

"Ponuditelj moie doslavili zasebno jamsteo za uredno ispunjenje ugovora za svaku
od ugovorenih grupa ili moie dostaviti jedno jamstvo za sye ugovorene grupe, pri
iemu na jamstvu izriekom trebaju biti navedene grupe za koje se jamsoo dostavlja
te trebaju biti iskazani iznosi jamslva za svaku grupu zasebno-"

- mijenja se detvrta reCenica, tako da ista glasi:

""Ugovaratelj dostavlja jamstvo za uredno ispmjenje ugovora kao osiguranje
naruiitelju da nete tijekom izvrienja ugovomih obveza:
l. bez lriwje noruiilelja jednostrano raskinuli potpisani ugovor
2. oduslali od izwienja potpisanog ugovora
3. povrijediti ugovorne obveze, a osobito:

- da 6e isporuirti, instalira i/ili pustiti u rad robu ugovorenu robu uz
edukaciju korisnika, prema zahtjevima Naruiitelja, pravilima struke,
vaietim standardima, normativima, zakonima i tehniikim propisima
Republike Hmatske, na naiin opisan u ugovoru, dokumentaciji o nabavi i
troikovniku

- da te po|livati svoje obveze ugovorene Ugovorom o javnoj nabavi,
- da 6e unutar jamstvenog roka, bez prrma na posebnu naknadu, otkloniti

sva neslaganja, nedostalke, oitetenjq i/ili nesretne sluiajeve vezane uz
isporuku, instalac|u i pu|tanje u rad, odnosno uredan rad ugovorene robe

4. da te dostovili jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u
ugovorenom roku.

43/78 strsnica
u todki 7.7. Posebni uvjeti za izvrSenje ugovora - prijedlog ugovora o javnoj nabavi
mijenja se detvrta redenica, tako da ista glasi:
"Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabsvi ne dostavi preslike
potebnih dokumenata iz toike 7.11. podtocoka 7.11.1., 7.11.2. i/ili 7.11.3. naruiitelj te
smatrati da je odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude iz ilanks
214. stavka l. toike l. ZJN 2016."

44178 stranica
u todki 7.10. Rok, nadin i uvjeti pla6anja mijenja se predzadnja redenica, tako da ista
glasi:

"Slijedom prije nqvedenog, ugovoratelji od 01. srpnja 2019. naruiitelju mogu

dostavljati raiune iskljuiivo u elektroniikom obliku."

45/78 stranica
u todki 7.1l. Uvjeti izahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili
strudnim pravilima mijenjaju se prve dvije redenice, tako da iste glase:

"U svrhi dokazivanja ispunienia wjeta propisanih posebnim zakonom iz ove toike

podtoiaka 7.11.1., 7.11.2. i/ili 7.11.3. odabrani ponuditelj te dostaviti naruiitelju
-prcslike 

odgovarajutih traienih dokumenata najkosnije do potpisa ugovora o javnoj

nabavi.
i*o,ti*o oarU*i ponudilelj do potpisa ugovora o jawroj nabavi ne dostavi preslike

po*ebnih dokumeiata iz ove toike podtoiaka 7.11'1', 7'11'2' i/ili 7'11 3' naruiitelj te

tr^atroti da ie odbio potpisati ugovor i naplatiti jamsno za ozbiljnost ponude iz ilanka

2 I1. stavka t. toike L ZJN 2016."
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B. PRIJEDLOGUGOVORA

- 48178 -57178 stranica
u cjelini B. Prijedlog ugovora mijenjaju se sljede6i dlanci:

- dlanak 1. stavak 1.1., tako da isti glasi:

"1.1. Naruiitelj poujerava, a Ugovaratelj preuzima
pomotne analiliike opreme za realizaciju projeha
znanstveno-istraiivaike djelatnosti Kiniikog zrmoda
milosrdnice broj KK. 0 1. 1. 1.02. 00 I 4 zo

obvezu nabave analitiike i
Modernizacija i proiirenje
za kemiju pri KBC Sestre

_ grupu
_ gfupu
prema opisu robe, kvaliteti i jediniinim cijenama iz ponuda Ugovaraleljo:
- oznake , od _2019. predane za _ grupu
- omake __-_---- od 2019. predane za _grupu (u nastavku teksla

: Ponuda),
i ponudbenih troikovnika po citiranim grupama nabave, koji su sastavni dijelovi
ovog Ugovora."

dlanak 3. - ispravljaju se brojevi stavaka tako da isti nose brojeve od 3.1 . do 3.6., te
se ispravljaju stavci 3.1. i 3.2., tako da isti glase:

"3.1. Ugovaralelj potpisom ovog Ugovora potvrtluje da su mu poznati svi uvjeti za
isporuku, instalaciju i puitanje u rad robe iz ilanka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora,
kao i za edukaciju korisnika za rad na istoj.
3.2. Ugovaratelj se polpisom ovog Ugovora odriie prava na mogute prigovore s
osnova nepomavanja wjeta i naiina isporuke, instalacije i puilanja u rad robe iz
ilanka I . stavkt 1.1. ovog Ugovora, kao i edukacije korisnika za rad na istoj."

ilanak 4. - ispravlja se stavak 4.1 ., tako da isti glasi:
"4.1. Ugovorena cijena robe iz ilanka 1. stovka 1.1. ovog Ugovora iznosi

_gf upa
kuna (bez PDV-a)

(slovima :

ito s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) u iznosu od kuna sveukupno
kuna (slovima :

_ grupa
kuna (bez PDV-a)

(slovima :

ito s porezom na dodanu wijednost (PDV-om) u iznosu od ktma sveukupno
imosi _ kuna (slovima :

ito za sve grupe iznosi ukupno

kuna (bez PDV-a)

ito s porezom na dodanu wijednost (PDV-om) u iznosu od kuna sveukupno
kuna (slovima :

Clanak_S. - mijenjaju se stavci 5.2.i 5.S.,tako da isti glase:
"5 2. ukoliko grailevinski radovi i namjeitaj budu zavrieni ranije od planiranih
rokova, naruiitelj 6e pisanim putem obavijestiti Ugovaraterja 

-da 
su'isporuka,

instalacija i puitanje u rad s edukacijom korisnika *oguii i priir rofo iz stavka 5.l.
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ovoga ilanka, te te Ugovaratelj moti svu ili dio ugovorene opreme isporuiiti ranije
(ukoliko mu isto bude prihvatljivo.
Iznimno, ukoliko grailevinski radovi i montaZa namjeitaja eventualno ne budu gotovi
u planiranim rokovima, naruiitelj te pisanim putem o istom obqvijestiti
Ugovaratelja kako bi mao da te svoje ugovorne obveze izwiavati lijekom veljaie
2020."
"5.5. Ugovaratelj je duZan na svim dokumenlima (dostawtica, raiun i sl.) koje
doslavlja Naruiitelju vezano uz predmet nabave i isporuienu robu opisanu u Clonku

l. stnku l.l. ovog Ugovora koristiti hrtatske nazive isporuiene robe sukladne
ponudbenom troikovniku u privitku ovog Ugovora te jediniine cijene iz ponudbenog
troikovnika koji se nalazi u privitku ovog Ugovora."

ilanak 9, - mijenja se alineja 4. u stavku 9.3., tako da ista glasi:
"1- ukoliko Ugovaralelj ne dostoviti dostavi jamstvo za otklanjanje nedoslataka u

jamstvenom roku iz ilanka 16. ovog Ugovora."

dlanak 10. - dodaje se novi stavak 10.2., tako da isti gtasi:
"10.2. Ugovaratelj je duian osigurali rezemne dijelove za ureilaje iz ilanka l. stayko
l.l. ovog Ugovora u roku od najmanje 5 (pet) godina od dana sklapanja ovog
Ugovora."
Stavci 10.2. do 10.4. postaju stavci 10.3. do 10.5.

ilanak ll. - mijenjaju se stavci I t.l. i I1.2., tako da isti glase:

"ll.l. Naruiilelj moZe raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roko na itetu
Ugovaratelja ukoliko Ugovaratelj neopravdano zakasni viie od 25 (dvadesetipet)

kalendarskih dana s isporukom instalacijom i puilanjem u rad robe, odnosno s

edukacijom korisnika, u odnosu na rok odreden Clankom 5. stavkom 5.1. ovog
Ugovora kao rok isporuke, instalacije i puitanja u rad s edukacijom korisnika,
nakon ponovljenog upozorenja Ugovarutelju od strane Naruiitelja na nekvalitetno
inrirnanj e ugovorenih o bveza.
11.2. Ukoliko Naruiitelj bez krivnje Ugovaratelja raskine Ugovor duian je platiti
Ugovaratelju dio, do log trenutlo, inrSenih ugovornih obveza-"

C. OBRASCI

58/78 -67178 stranica
u Obrascu C.l. Karakteristike analitidke i pomo6ne analitidke opreme mijenjaju se

dijelovi teksta koji se odnose na 2. i I l. grupu, te se dodaju novi dijelovi teksta koji se

odnose na 12. i 13. grupu, tako da isti glase:

- 2. grupa Protoini citomelar

maksimalni
broj

bodova

bodovi

traiena
karakteristika

(DA/NE)

I
Dodatni

laseri
40

Konfiguracija s

minimalno 3 osnovna
funkcionalno aktivna
lasera

0
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Uz 3 osnovna lasera,
dodatno I funkcionalno
aktivni laser u Zuto-
zelenom podrudju s
najveiim brojem
detektora ko.je proizvodad
ima u programu za
navedeni laser

t0

Uz 3 osnovna lasera,
dodatna 2 funkcionalno
aktivna lasera s najve6im
brojem detektora koje
proizvodad ima u
programu za pojedini
laser:jedan laser u Zuto-
zelenom podrudju i drugi
u podrudju od 375 nm do
408 nm

20

Uz 3 osnovna lasera,
dodatna 3 funkcionalno
aktivna lasera s najve6im
brojem detektora koje
proizvodad ima u

programu za navedeni
laser: jedan laser u Zuto-
zelenom podrudju, drugi u
podrudju od 375 nm do
408 nm i tredi u
infracrvenom podrudju

40

- 11. grupt Ponoina laboratorijska oprema

maksimal
ni broi
bodova

bodovi

trtLena
karakteri

stika
(DAAIE)

I

1 l. stavka troikovnika (naoajanje

klinidkih analizatora)
Ugradena automatska funkcija
ispiranja RO membrane u sludaju
duljeg nekoriStenja uredaja za
deioniziranu vodu

t0

DA 10

NE 0

2

I 1. stavka tro5kovnika (napajanje

klinidkih analizatora)
Pokazne jedinice protodnog mjerada
vodlj ivosti/otpomosti demineralizirane
vode mobilne su te je njihova za mjena
moguda bez servisne intervenciie.

t0

DA l0

NE 0

3

I l. stavka troSkovnika (napaianie
klinidkih analizatora)
Protocni mjeradi vodljivosri imaiu

IO DA t0
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mogu6nost temperatume kompenzacije
i prikaza vodljivosti,/otpora
demineralizirane vode u pS/cm i/ili
MO-cm.

- 12, grupa Pomoina sitna loboratorijska oprcma - I. dio

- 13, gupa Pomoina silna laboralorijska oprema - 2. dio

maksimal
ni broj
bodova

bodovi

traLena
karakteri

stika
(DA/t\rE)

I

7. stavka tro5kovnika (pH metar)
Tip elektrode pH/ORP koja mjeri pH i
redoks potencijal (ORP)

l5
DA l0

NE 0

2

7. stavka tro5kovnika (oH metar)
Ornoguiena automatska temperaturna
kompenzacija (ATC)

l5
DA t0

NE 0

maksimal
ni broj
bodova

bodovi

truLena
karakteri

stika
(DA/NE)

I

l. stavka trolkovnika
Mogudnost programiranja
automatskog prekida elektroforeze u
rasponu od 0 do 9000 minuta ili u
Sirem rasponu

t0

DA l0

NE 0

')
2. stavka tro3kovnika
Moguinost samostalne zamjene lampi
bez intervencije servisera

8

DA 8

NE 0

J

3. stavka tro5kovnika
M ogu6nost autoklaviranja zasebno
gomjeg i donjeg dijela pipete

1
DA 2

NE 0

4
4. stavka tro5kovnika
Mogu6nost autoklaviranja zasebno

gomjeg i donjeg dijela pipete

1
DA 2

NE 0

5

5. stavka troSkovnika
Mogu6nost autoklaviranja zasebno

gomjeg i donjeg dijela PiPete

1
DA 2

NE 0

6

6. stavka tro5kovnika
Mogu6nost autoklaviranja zasebno

gomjeg i donjeg dijela PiPete

2
DA 2

NE 0

7

? stavka troSkovnika
Mogu6nost autoklaviranja zasebno

gornjeg i donjeg dijela PiPete

-l
DA 1

NE 0
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maksimal
ni broj
bodova

bodovi

traiena
karakteri

stika
(DA/NE)

8

8. stavka troSkovnika
Mogudnost autoklaviranja zasebno
gomjeg i donjeg dijela pipete

2
DA )

NE 0

D. TROSKOVNIK

Naknadnim uvidom u tro5kovnik predmetnog postupka javne nabave, u isti smo unijeli

sljedede izmjene:

Stara

grupa/

staYka

Stari opis stavke

lzmienal

Brisanje

/Dodava

nj€

Nova

grupa/stav

ka

Novi opis stavke

ll/ll
I l.l. Raspon brzine: 300-

3.200 ok/min u razmacima

od po najmanje 100 ok/min.

lzmJena t2t5

5.1. Raspon brzine: 300-3.200

oUmin u razmacima od po 100

ok/min ili manje.

ltlll I 1.3. Temperaturni raspon:

najmanje +4"C do +40'C.
izmjena t2/5

5.3. Temperatumi raspon: +4oC do

+40'C ili siri.

ll/ll

I 1.8. Platforma za najmanje:

mikotitarsku plodicu (8x12

jaZica), 24 mikoepruvete od

1,5 -2mLtez 32

mikoepruYete od 0,5 mL.

izrrjena t2/5

5.7. Platforma za najmanje:

mikotitarsku plodicu, 24

mikoepruvete od |,5 - 2 mL te za

32 mikroepruvete od 0,5 mL.

lL120

umetanje

nove

specifika

cUe

I t/l I

I 1.14. Sustav ce biti smjesten u

radnom dijelu laboratorija te se

treba osigurati osoblju zastita od

buke (izolatorskom pregradom

prema ostatku radne sobe)

I t/3

3.3. Separator za rad s

mikotitarskom plodicom s

Exl2 (ukupno 96) mjestal

sa&Zi 24 magneta i

svojstveno mu je visestruko

procesuiranje uzoraka sa 8-

ili l2- kanalnom pipetom

izmjena t2/t

1.3. Separator za rad s

mikrotitarskom plodicom s ukupno

96 mjesta; sadrZi 24 magneta i

svojstveno mu-ie visestruko

procesuiranje uzoraka sa 8- ili l2-

kanalnom pipetom
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Stara

grupa/

stavka

Stari opis stavke

lzmjena/

Brisanje

/Dodava

nje

NoYa

grupa/staY

ka

Novi opis stavke

l/4

4.6. 2 grijada bloka:

-l grijaCi blok za 96 pozicija

mikoepruveta (8x 12) x 0.2

mL

-l grijadi blok za 32 pozicije

mikoepruveta (4x8) x 1.5

mL

izmjena t2t2

2.6. 2 grijaCa bloka:

-l grijadi blok za 96 pozicija

mikoepruveta x 0.2 mL

-l grijadi blok za 32 pozicije

mikoepruveta x 1.5 mL

I t/13

13.2. Tip elektrode pfVORP

koja mjeri pH i redoks

potencijal (ORP)

izbrisano

/t3

13.4. Omogudena

automatska temperatuma

kompenzacija (ATC)

izbrisano

I t/8

8. 17. Vremenski raspon

elektroforeze omoguCen u

kontinuit€tu do najmanje

9000 minuta

izbrisano

I l/9

9.7. Mogudnost samostalne

zamjene lampi bez

intervencije servisera

izbrisano

t t/23

23.1 .6. Mogudnost

autoklaviranja zasebno

gornjeg i donjeg dijela pipete

izbrisano

|23
23.2.6. Mogudnost

autoklaviranja zasebno

gornjeg i donjeg dijela pipete

izbrisano

tt/23

23.3.6. MoguCnost

autoklaviranja zasebno

gornjeg i donjeg dijela pipete

izbrisano

tt/23

23.4.6. MoguCnost

autoklaviranja zasebno

gomjeg i donjeg dijela piPete

izbrisano

11123

23.5.6. Mogudnosl

autoklaviranja zasebno

gomjeg i donjeg dijela PiPete

izbrisano
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Stara

grlJpal

stavka

Stari opis stavke Izmjena/

Brisanje

/Dodava

nje

Nova

grupa/stav

ka

NoYi opis stavke

11123

23.6.6. Mogudnost

autoklaviranja zasebno

gornjeg i donjeg dijela pipete

izbrisano

Navedene izmjene unijete su u tekst dokumentacije o nabavi i pripadajudih tro5kovnika' tc
de biti objavljenu u Elektronitkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na t'eb-
stranici naruiitelja kao 2, savjetovanje u predmetnom postupku javne nabave.

Ovjeravaju ovlaSteni predstavnici Naruiitelja :

- osobe koje su izvriile analizu trii5ta i provele prethodno

l. prof.dr.sc.NadaVrki6,spec.med.biokemije

2. Mia Primorac, dipl.iur.
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